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Prot.n.0047818 del 09/12/2019

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO SERVICE GASCROMATOGRAFO CON RILEVATORE
SPETTROMETRO DI MASSA CON SPAZIO DI TESTA

'SOGGETTO PROMOTORE
Azienda Sociosanitaria Ligure 5 P.l. 00962520110 — Via Fazio, 30 La Spezia (SP)

OGGETTO DELLA RICERCA

L’Azienda Sociosanitaria Ligure 5, attraverso il presente avviso, che riveste carattere di
indagine di mercato, intende attivare una procedura per I'affidamento della fornitura di un
Service Gascromatografo con rilevatore spettrometro di massa con spazio di testa

Importo compleésivo non superabile € 55.000,00 IVA esclusa
1. Caratteristiche tecniche richieste e vincolanti:

a) Gascromatografo

Capacita forno: fino a 2 colonne capillari (installate contemporaneamente)

Temperatura di esercizio da 5°C sopra la T ambiente fino ad almeno 400 °C

Nella fornitura deve essere compreso un Iniettore Split/Split-Less.

Il gascromatografo deve poter prevedere all'occorrenza l'installazione di un detector FID o
di un secondo iniettore Split/Split-Less.

b) Spettrometro Di Massa A Singolo Quadrupolo

-Sorgente ad impatto elettronico El inerte con riscaldamento dei componenti in manieri
indipendente. :

Flessibilita della sorgente ionica con sistema che possa prevedere la rimozione della
stessa senza disconnettere connessioni elettriche e senza togliere il vuoto.

-Acquisizione spettri con un range di massa da 10 fino ad almeno 1000 amu

-Acquisizione in modalita FullScan/SIM all'interno della stessa corsa

-Analizzatore di massa quadrupolare a Doppio Stadio

-Risoluzione <1 amu amu/FWHM

-Devono essere presenti due filamenti attivabili via software.

c) Campionatore per Spazio di Testa predispbsto per liquidi

-Campionamento statico dello spazio di testa.
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-Capacita almeno 50 vials da 10, 20 ml

-Termostatazione del transfert di iniezione.

-Temperatura del forno di incubazione fino a 300 ° C.

-Lo spazio di testa deve essere predisposto per alloggiare almeno 100 vials da 2ml per
liquidi.

d) Personal Computer E Stampante compresa nella fornitura e chiavetta wi fi per
aggiornamento sistema in remoto.
e) Bancone Carrellato Porta Strumento.

f) Software Unico Di Gestione Dellintera Strumentazione: gascromatografo,
spettrometro di massa e spazio di testa. .

g) Corso formativo e applicativo

h) Nella fornitura deve essere previsto un corso formativo della durata di 2 giorni
lavorativi, tenuto da tecnici e specialisti

2. Durata della fornitura 36 mesi con possibilita di riscatto finale. La decorrenza di tale
fornitura sara riconosciuta dal collaudo positivo.

Le ditte interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse presentando
apposita domanda partecipativa entro e non oltre il 30/12/2019

Si precisa che le domande dovranno essere inoltrate via pec allindirizzo
protocollo.generale@pec.aslS.liguria.it  indicando il mittente e l'oggetto:
Manifestsazione d’interesse per [laffidamnto della fornitura di un Service
Gascromatografo con rilevatore spettrometro di massa con spazio di testa

In caso di domande partecipative I'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 potra attivare,
nelle forme dovute, una successiva procedura di gara tra i soggetti interessati.

Il presente avviso comunque non costituisce atto vincolante per questa Azienda con
riferimento alle successive procedure di scelta che verranno attivate nel rispetto
delle procedure vigenti.

S.C. Progr'a\v( ione Acquisti
Gesti conomale
(Dott/ssa Francesca Ratano)




