LOTTO UNICO. SERVIZIO DI DOSIMETRIA

DITTA TECNORAD

PRODOTTO ........

1

|

CRITERIO A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI

SCHEDA VALUTATIVA
DOSIMETRI

MAX PUNTI 40 (100%)

—_— T CORFFIGIENTE T SARI
| Sub-criterio | COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente
valutativo | insufficientsing | & B € MEDIA coefficient del sub-criterio
dv “ n valutablie/non
conforme 0
| Tipologia dei | S5are 075 (0,75 075
| dosimetri forniti ! Sufficiente Commento commissione:
_ . | 0,5 Range Energetico
i  erange di | Buono Dosimetr! a film: 13kev-3mev
| S T | Dosimetri neutroni termici: 1 psv
_ misura { 0,75 ; o
I s scas | OO 1 Dosimetri neutroni veloci: A.oo usv
| Max punti 15% | TLD: da 1 uGy a 10 pGy (linearita)
[ | Dosimetri crstallino: 20 kev-1250 key
1 TR I FFICIEN ] TO COMMISS
| mC_u..ﬁ—._nO—.-O ,_ COEFFICIENTE | VO OMMISSARI in coefficiente
= L 3= o e AR
_ <m__.._ﬂm.n_<nw | Insufficiente/no A B C MEDIA coefficienti del sub-criterio
| Nv | nvalutabiie/non
| e conforme 0
| Dose minima Scarso 1 1 1
| rivelabile i M‘.w_w_n_uzﬁ Commento commissione:
I Ny 150 | Dosimetri a film: 37 kev 1,8 usv, 104 kev 5,2 usv, 1250 kev 36 usv
Max punti 15% | o5 : Ay
_ | Buono Dosimetri neutroni termiciz 1 psv
| | 0.75 Dosimetri neutroni veloci: 100 sy
w | Ottimo 1 | TLD: 37 kev 15 ysv, 57 kev 20 psv, 104 kev 26 ysv
| — e —— S e —
| 2 2 | EFFICIEN COMMISSARI in ente
' Sub-criterio | COEFFICIENTE | VGTO CoMMISS coefficien
d_ valutativo | Insufficiente/ no A B c MEDIA coefficienti del sub-criterio
| nvalutabile/non
| wv | conforme 0
| Percentuale “ wnumao 0,75 0,75 10,75
| errore delle ' Sufficiente Commento commissione:
| 1a | Filrm: < 5%
! _r:—,:n : | nm.woao TLD: < 9% (bracciale ed anelio)
| dosimetriche 0.75
i Ottimo 1

{ Max punti 15%

- Punteggio provvisorio
[ Corrispontente

| gttribuito ;

provvisario

| aftribuito

| provvisotio

| attribuito

...................

punteqgio

45

vc:ﬁ@«m_o

Corrispondente
punteggio

0

vc:‘,_mmm_.ws

Corrispondente

punteggio

H ,,..J

SO N

4‘;%
3




w..m:_u -criterio | COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in cosfficients . P,::...cm,:_

W . e ; | provvisorio

u <m_:nmn_<0 Insufficiente/no A B C D E MEDIA coefficienti del sub-criterio | Corris ite
n valutabile/non - | Runteggio :

| % conforme 0 | attribuito

| Valutazione Scarso 1 1 1 Q

i 0,25 ;

i della Sufficients Commento commissione:

On..::,mh.mNmOﬂﬂ 0,5 Documentazione ottima

i Buono

{ prodotta o

| Max punti 20% | Ottimo 1

'Sub -criterio COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente [Punteggio

” lutati < i | provvisorio o

- Valutativo  Minsutficienteino A B C ) E MEDIA coefficient] del sub-criterio Corrisp

! mv n valutabile/non punteggio ,

m conforme 0 | attribuito

' Tipologia dei
contenitori e
' loro portabilita
Max punti 10%

Scarso

0,25
Sufficiente

0,5

Buono

0,75

Ottimo 1

0,75 0,75 0,75

Commento commissions:

Dosimetri a film: 9 filtri (5 filtri doppi), simmetrico, con n. 2 peliicole (n. 1 ad alta e n. 1 a bassa sen:

TLD: Bracciale
Cristallino: 3 rivelatori, clips; dosimetro anche ad un rivelatore
Dosimetri neutroni: ossido di stagno

e—————




COEFFICIENTE

VOTO COMMISSARI in coefficiente

]
Punteggi

Sub-criterio | provvisotio
<N_C~Nﬂ<° insufficlante/no A B [ '€ ndente
n valutabite/non |
mv conforme 0 _
Modalita di e 1 1 1 :
riconoscimento Sufficiente Commento commisslone:
S ' 05
{ dei _,rwy:dmz.- o.a e
| assoclazione a1 0,75
' nominativi degli | 2%™° i
operatori
Max punti 15%
Mw u —U :O—.mﬁm-.m Fo) COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente
valutativo  irsucientemo A B c MEDIA cosfficient del sub-criierio
ﬂv n valutabile/non
/ ] conforme o 4 s e |
Modalita di Scarso 1 1 1
R o 0,25
mﬁoaﬁumﬁouw a | gufficiente
freddoperi |05
dosimetri | Byon°
all’estremita | Ottimo 1
Max punti 10% Commento commissione: 1

TOTALE SUB-CRITERIO A) PUNTI 36




LOTTO UNICO. SERVIZIO DI DOSIMETRIA DITTA TECNORAD PRODOTTO - S ES S~ - .

SCHEDA VALUTATIVA
CRITERIO B) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LETTURA MAX PUNTI 40 (100%) _
[erc il i . g = b e |
| Sub-criterio COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente | Punteggio provvisorio |
| valutativo Insufficiente/non A B c D E MEDIA coefficienti del sub-criteric |~ | Corrispos e
.— v valutabite/non
| ! conforme 0 |
T,...L.:czﬁr Mw.._mao 0,5 0,5 0,5 i 3
| modalita e tempo Sufficiente Commento commissione: ]
; di spedizione dei | 05 Frequenza mensile _
dosimetri pano
Max punti 10% | ottimo 1 ;
" Sub -Criterio | COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in cosficients " Punteggio i
. P provvisorio
<m—=ﬁmn_<° Insufficiente/non A B Cc D E MEDIA coefficienti del sub-criterio | Corrisponde
| Nw valutabile/non t punteggio
| s . | copforme 0 Sl ) BOIEY attribulto
(e il 0r [or o R AT
| di aggiornamento | Sufficiente Commento commissione:
del numero di _ 0,5 due scadenze: entro il 15 del mese per cessazioni ed inserimentl ed entro if 22 del mess per insenme
 dosimetri e dei Sana
| nominativi Ottimo 1
| operatore
| SPes
Maxpunti1o% | ETRE T .
| Sub-criterio | COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in cosfficients Punteggio
| : RN [ = L d) | pIOVViSOylo | @~ |
valutativo Cinsufficiente/non A B c D E MEDIA coefficient] del sub-criterio Corrispondente |
_ @v valutabile/non { punteggio i
iy L gt conforme ¢} : s = attribuito ]
. Confezionament | Scarso 1 1 1 ! [ 2 _
0 ¢ suddivisione m.w_m_ VAR Commento commissione: s - o
in gruppi 05
s s Buono
omogenei A.WQ 0,75 |
dosimeitri Ottimo 1 !
Max punti 10% A !




| & ito

Sub -n_.mno,.mmo COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI n coefficiente
valutativo - Insufficiente/non A B c MEDIA coefficienti del sub-criter)
“v valutabile/non
| conforme 0
—uwﬁn_:m?,nm . “ wwmao 0,5 0,5 0,5
modalita e tempi Sufficiente Commento commissione:
di trasmissione 0,5 entro 20 gg
delle letture S
. . 1 Ly
dosimetriche Ottimo 1
Max punti 20% gt
m_.-—..u 6-.301 o COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente
valutativo insufficiente/non A B [
mw valutabile/non
A | conforme 0
Zonw__.s n_w:m _ wws.n._.uo 0,75 10,75 0,75
comunicazione m.c__zn_.::. ;. Commento commissione:
straordinaria 0,5 chtieils8iote
delle letture “_ am.umso
dosimetriche Ottimo 1
Max punti 10%
Sub .n_.:"o_.mo COEFFICIENTE | VOTO COMMISSARI in coefficiente
valutativo Insufficiente/non A B c MEDIA coefficienti del sub-criterio
mv valutabile/non
Z 4 L conforme ]
Reports invio ww.mie e i 1
letture Sufficiente Commento commissione:
. = fino a 6 mesi per film
Qo.m:.dn:_.n—_n ” ow...q_.o_..o fino a 3 mesi per TLD
relative ai { 078 entro 3 mesi per neutroni
dosimetri | Ottimo 1
restituiti in
ritardo

Max punti 10%

| Punteggio
| provviserio

mcﬂ_nomn_&:

| attribuito |

ot
-~ 4

i

| Punteggio
provvisdrio

Corrispongente

un 10

| _attribuito .

1,5

| Punteggio
| provvisorio

Corrispondente
un lo |

-




Sub-criterio

' valutativo
7)

Risultati letture

dosimetriche sia |

Su supporto !

cartaceo che

| informatico

Max punti 20% |

i =R

| Sub-criterio |

!

valutativo |
8) !
Archiviazione
materiale
* sensibile
| Max punti 10%

COEFFICIENTE

VOTO COMMISSARI in coefficiente

valutabile/non

conforme 0
Scarso

0,25
Sufficiente

0,5

Buono

0,75

Ottimo 1

A B c D

MEDIA coefficienti dei sub-criterio

1 1 1

! Punteggio
| provvisorio

| aftribuito

Commento commissione:

" COEFFICIENTE

VOTO COMMISSARI In coefficiente

Insufficiente/non
valutabile/non
conforme 0
Scarso

0,25

Sufficiente

0.5

Buono

0,78

Ottimo 1

_

A B Cc D

1 1 1

. v::.;mmm.o
TR e | provvisario
MEDIA coefficienti del sub-criterio

attribuito

Commento commissione:
i dosimetri soprasoglia a tempo indefininito

TOTALE SUB-CRITERIO B) PUNTI 16

punteggia

S

Punteggio

I
|

-

:

]

j




